V(@)

MICROCURRENT MASSAGER WITH EMS FUNCTION

USER GUIDE






CopepxaHue

TeXHNYECKMNE XaPAKTEPUCTUKM ..covveerieenireeiieenineenane 4
HaBHAUYEHME ......ceiiiiiiiiiiiiiiciii 4
[ETaNM YCTPOMCTBA «evvvvviiieeeeeeiiiiiiiieeeeeeeeiinieeeeeeens 5
TTOPALOK PABOTDBI c..vvvveeeiviieeeeiiiieeeireeeeeireeeesaaeeeeanes 6
CNOCOD MPUMEHEHUS ....ccevvveeeeniieeeeeieeeeeeiiaeeeiveeaenns 6
HUCTKA ceiiiiiiiiiiiiiiecee e 8
XPAHEHUE ..ceiiiieeeeeeiiee e e eeeiee e e eeeaiee e e e eeaae e e e aeaannnnns 9
SAPALKA ceeeevveieeeeeiiieeeeeeeeiiieeeeeeraaeeeeeaa e e earaaaaan 9
Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTU ..vvvvrneeeerrinieeeeerienaeeannns 10
YTURMBAUMA .ot 12
[APAHTUI et e e e eeees 12



TexHU4eckune xapakTepucTukm

MapameTtp BenuuunHa
ApTukyn ST-F818
ABS nnactuk, PC nnacTuk,
Matepuane! LIMHKOBbIN CMnaB
Maccaxep 136x54x22 MM
Pasmep (BxLLXT) 3apsaHas ba3za 85x78x52 Mm
Bec Maccaxep 80 r

3apsgHas 6a3a 70 r

VICTOYHMK NuUTaHms

NUTUN-MOHHBIN aKKYMYNATOP

EMKOCTb akkymynsaTopa 500 mAY
Paboyee HanpsxeHne 3,7B
MowHoCTb 5Bt
Bpewms 3apsoku 2,5 vaca
Bpems pabotbi
(o1 I'IF()JHHOVFI)SBDQ,D,KVI) 50 muHyT
CmapT-Tanmep 10 MUHYT

EMS/ Harpes/

Pexumbl EMS + Harpes + Bubpauus
EMS <0,50 mA
HasHauenue

MukpoTokoBbi aeBanc ¢ dpyHkumen EMS MIO2 ucnonbayet

TexHonorvio EMS, Harpes v BU6paumio insi COXpaHeHUst Momno-
[OCTM KOXM, ee 300pOBbs U cBexecTu. Maccaxep no3so-
NUT CHATb OTEYHOCTb, YCUIUT MPOHUKHOBEHWE YXOLOBbIX

CpencTsB B KOXY, NOATAHET OBan nnua. OcobeHHast Mn30rHyTasa

dopma noponaeT Ang NPoBeaeHUs Maccaxa ryawa, a 3a0c-
TPEHHbIE KOHLbl i€BACA MOXHO WMCMOMb30BaTh A1 aKynyHK-

TYPHOro Maccaxa v paccnabneHus mMbiLl.

-4-




Oetanu yctpoicrtea

1. MaccaxHas NoBEpPXHOCTb

2. HankaTop BKI/ pexuma/ 3apsoku

3. KHorka «BKN/ BbIK// NepekioveHne pexmMoB»
4. MarHUTHbIM pasbem 3apsaaku

5. 3apsaaHas 6asa

6. 3apanHbii kabenb

KomnnekTtauus
YcTponcTso x1, 6asa ans sapanku x1, kabenb ang sapanku x1,
Meloyek ans xpaHenus x1, candetka x1, MHCTpykums x1.



Mopspok paboTbl

1. OnnTenbHbIM HaXxaTUeM Ha KHOMKY «BK// BbIK1/ nepeknoveHne
PEXMMOB» BKNIOUNTE YCTPONCTBO.

2. Maccaxep umeet 3 pexuma paboTbl. [epBbiM Nocne BK0-
YeHus 3anyckaeTcsa pexum EMS. MHgukaTop 3aropaeTcs rony-
ObIM LLBETOM.

3. Haxxmute KHOMKY «BK/1/ BbIK/ NEPEKITIOYEHNE PEXMUMOBY A1
nepekoyeHus pexvma. Cnegyowmin pexmm paboTtbl — Harpes.
Bo Bpems ero paboTbl MHAUKATOP FOPUT KPACHbIM.

4. NoBTOPHOE HaXxaTne KHOMKWN NepekioYeHns PeXMMOB 3a-
nyctuT pexum «EMS + Harpes + Bubpaums». MHamkaTop
3aroputcs 6enbim LiBeTOM.

5. [1ns BbIKNIOYEHNS YCTPOWCTBA HAXMUTE U yOEepPXMNBaNTE KHOMKY
«BKJ1/ BbIKII/ NEpPEKNoUYeHne PEXMMOB».

6. YCTpoNcTBO MMeeT cmapT-Tanmep. Mocne 10 MUHYT paboTbl
[leBalic OTKMoYMTCS aBToMaTudeckn. ObpaTuTe BHUMaHUE, YTO
npy cMeHe pexuma paboTbl cMapT-TaiMep He 3anyckaetcs
3aHOBO, a NPOAO/IXAET OTCHET 0 KOHLA npouenypbl, paboTas
Ha pYroM pexume.

Cnoco6 npumeHeHus

1. Bkniounte ycTponcTBo. BoibepuTe Hyx-

HbI BAM PeXunm.

2. HaHecuTe Ha KOXY MaCCaxHbIV renb-

NPOBOAHMK. [TPMNOXMTE MacCaxHyio No- A

BEPXHOCTb YCTPOMWCTBA K KOXe nuua.

3. MpoBeaunTe Mmaccax nuua, gBuUrasco no 7/

MacCaXHbIM IUHUSM.

4. [IBuranTech cHmy (OT nonbopopka) BBEPX

(Bo nuHWK pocTa Bonoc Ha nby).

5. MNpoBenuTe npouenypy no Bcem mac-

CaXHbIM NIMHUSIM MOBTOPHO OT TPEX pas, He
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pekomeHayeTcs paboTaTb ycTponcTsom 6onee 10 MUHYT.
[MpumevaHye]: Bo Bpems Maccaxa Ha TPETbEM PexuMe COBe-
TyeTcs 3aKpbiThb rMasa U paccnabutb NMLO, 3aTeM MOMECTUTb
Maccaxep Ha y4acTK1 C MOPLUMHAMM UM Ha YYaCTKM, CKOHHbIE
K NOSBNEHMIO MOPLLWH, B 061aCTU I'YCUHBIX TAaNoK 1 HOCOTY6HOM
cknafku. Hanpumep, obnactb Mexay 6poBamu; npasbiit/ Nesbii
BUCOK; NpaBas fesasi HocorybHas cknagka.

6. Mpu nomoLLy candeTkn OUNCTUTE MaCCaxXHYIO MOBEPXHOCTb.

OppekT OT UCronb30BaHNs 1 OCOBEHHOCTY KaXAOro U3 PEXUMOB:
1. EMS Bo3aeincTBYeT Ha MbllLEYHble BOMIOKHA, Bbi3biBasi UX ak-
TUBHOE COKpalleHne 1 paccnabneHve. 3a CHET MHTEHCUMBHOMN
CTUMYNALMM MbIWL, NOBbILAETCH UX TOHYC U YNPYrocTb, YTO
CnocobCTBYET NOATHXKE KOXM U YYYLLIEHUNIO KOHTYPOB NnLa.
YcuneHwve KpoBoobpatleHus B npouecce EMS-Tepanuu nomo-
raeT Nnyudwle HacbllWwaTb TKaHW KMCNOPOAOM W NUTaTenbHbIMMU
BewecTBamun. Obwmin apdekT oT mncnonbaosaHus EMS —
9TO YKPENneHue MblLEYHOro Kapkaca, MOBblLEHME TOHyca
KOXW 1 Bonee BbipaxeHHbI MMGTUHT-odbEKT.

2. B pexume «Harpes» Bo3aencTeme Ha koxy Tennom (oo 45°C)
aKTUBMPYET LIMPKYNALMIO KPOBM, YCKOPSIET METabonmam KoxXu,
ycrnokaunBaeT ee, cnocobCTBYET BMUTbIBAHMIO MOME3HbIX UHTPe-
LOMEHTOB Takux Kak BUTamuH C 1 MUHepanbl. JaHHbIA pexum
peKkoMeHAyeTCs NPUMEHSITb C UCNOMNb30BaHNEM KOCMETUYECKUX
cpencrTs.

3. KombuHauusa 3 TexHonorum B pexumve «EMS + Harpes +
Bubpauus» no3BonuUT CTUMYINPOBaTb LUPKYNSLMIO KPOBY,
YCNOKOUTb KOXY, aKTUBMPOBATb KNETKN KOXMW, CHATb MPUNyxX-
NOCTK, 3aNyCTUTLNPOAYLMPOBAaHUEKONNAreHannoBbICUTbaNa-
CTUYHOCTb KOXU. DDPEKT OT NCMONb3OBaHUS LAHHOFO PEXU-
Ma MOXET BblpaxaTbCsl B pasriaxuBaHy TOHKUX TUHWUIA U MOP-
WKMH, TMOTUHTE KOXMW LA 1 Wweun n cosgaHmm V-obpasHon
dopmbl nuua.



Yucrka

[MoxanyncTa, YNCTUTE YCTPOMCTBO NOCHE KaXa40ro MCNofb-
30BaHWsA, Tak Kak OCTaTKM KOCMETUYECKUX CPEeOCTB MOryT
NOBPEAUTD €ro.

Mepen Havyanom YncTkn ybeamTech, YTo yCTPOMCTBO BbIK/IIO-
YeHo.

[lns ouniieHns gesanca UCNosb3ynTe TONbKO CyXme TKaHW.
[lns YnCTKM Maccaxepa He UCMOoMb3ynTe MeTanimyeckme
MouYasnku, YNCTsWmMe CPeacTsa, coaepxalme abpasmsbi,
a TaKkke KopPOo3uHbIE XMAKOCTH, Takune Kak CrvpT UK aLeToH
nnp.

TwarenbHO ounLLanTe yCTPOMCTBO U NpoBepsiiTe ero pabo-
TOCMOCOBHOCTb MOCNE KaxAoN YNCTKM.

He moinTe oeBaic nog, NpoTOYHOM BOAOW, HE NOrpyxante ero
B BOOY.

Y6epnuTech, YTo BCe YacTu AeBalica BbITePTbl HACYXo nepefs,
TEM, KaK NMOACOEANHSTb ero K 3apsake.




XpaHeHune

« XpaHuTe yCTPOMNCTBO B CYXOM W HEMbIIbHOM MecTe.

« [lepXuTe yCTPOMCTBO BAANM OT BO3AENCTBUSA BbICOKMX
Temnepartyp.

« [lepxuTe yCTPOMCTBO BOANN OT arpPeCCUBHbIX XNOKOCTEN.

« XpaHuTe yCTPONCTBO B HEAOCTYMHOM A/ IeTel MecTe.

3apsapka

1. Nopsapsaaka Yepes KomnbloTep ¢ nomotbio USB kabens:

BK/IIOUMTE KOMMbIOTEP, NoacoeauHute kabenb USB k USB nopty

KOMMblOTEPa, a APYroi KoHew, kabens ¢ pasbemom Type C nog-

coefyuHNTe K 3apsaHon base.

2. 3apsaka c NOMOLLbIO agantepa: nogknovmTe kabenb USB

K po3eTke c agantepom. Bropoi koHel, kabens ¢ pasbeMom

Type C nopcoenuHnTe K 3apsigHon base.

XapakTepucTtuku agantepa: 5B 1A

3. Bo Bpems nonsapsanku CBETOBOM MHAMKATOP MUraeT, npu

[OCTUXEHUW MOSTHOTO 3apsiaa OH ByAeT ropeTb NOCTOSAHHO.

- Mocne pnutenbHOM nayabl B UCMOMNb30OBaHMM YCTPONCTBA,
notpebyetcs 15 MUHYT A4/19 NOBTOPHOM akTUBaLMMU U Havana
3apanoku.




Mepbl NPegoCcTopoXXHOCTH

BHMMaTeNbHO NpoumnTanTe PyKOBOACTBO NoMb3oBaTens nepes
MCMOMb30BaHMEM MaccaXepa 1 COXpaHuUTe faHHYI0 MHCTPYKLMIO
LN UCNONb30oBaHus B ByayLiEM.

OnacHo

— Huikorpa He norpyxante yCTPOWUCTBO B BOAY.

— He sapsaxaiTte yCTPOWCTBO BO BflaxHon cpene (Hanpumep,
PALOM C HaMOMHEHHOW BaHHON, paboTalowmnmM AyLem, PagoM
C MONHbIM 6aCCENHOM BOAbI).

— He 6pocaiite yCTPOWNCTBO B OrOHb.

BHumaHue

— He ncnonb3syinte yCTPOUCTBO, ECMIM CaM Maccaxep Wn ero
KOMMMEKTYIOLLME MOBPEXAEHDI.

— [lopzapsixante maccaxep nonHocTbio Ha 100% MUHUMYM
pa3 B 2 Mecsua — 3TO MO3BOMUT NPOLNUTb CPOK ClyX0bl akKy-
mynsTopa.

— OTO YyCTPONCTBO He NpeaHa3Ha4YeHo Ans UCNonb3oBaHMUs
nogbMu mnaguwe 12 net v NloabMu C orpaHuyYeHHbIMU Guan-
YECKUMU, CEHCOPHBIMU U MEHTasbHBIMU CMIOCOBHOCTAMU UMK
TEM, KTO HE UMEET OnbiTa UCMONb30BaHUS UK OCBEAOMIIEH-
HOCTM 0 paboTe NoaobHbIX MaccaxepoBs, 40 Tex Nop noka um
He ByneTt okasaHO NIMYHOE COMPOBOXAEHWE UMW MHCTPYKTaX
no geBancy.

— He BcTaBnanTte meTtannocogepxatlime matepuarnsl B pasbem
YCTPOWCTBA A/ 3aPAAKM BO U3BexaHMe KOPOTKOrO 3aMblKaHUs.
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C OCTOPOXHOCTbIO

— Mlcnonb3ayyiTe yCTPOMCTBO TONbKO MO Ha3Ha4YeHMIO.

— 3apsaxante/ ucnonb3dynTte/ xpaHuTe Maccaxep npu Temne-
paType ot 5 go 40°C, ot 35 no 95°F.

— He ucnonb3yinTte yCTPONCTBO, €CNU Bbl TPUHMMAETe Niekap-
CTBEHHbIE CPefCTBa CO CTeponaamm.

— He ncnonb3yinTte gesanc, ecnuv Balla Koxa NpoxXoanT aTan
3aXMBNEHMUS NOCNEe KOCMETUYECKMX MPoLEeayp Taknx Kak Koc-
METUYECKUI UK XMMUYECKUIN NUNUHIK, NadepHas wnndoska,
dpakuUMOHHOE Na3epHOe OMOJIOXKEHWE, Me3oTepanust un nocne
MCNONb30BaHWs AepmalbHbiX GUNNepoB B NocnenHue nse
Hepenu.

— MNpOKOHCYNLTUPYNTECH C AEPMATONIOrOM, €CNK Y Bac ecTb
BOMPOCHI MO UCMNONb30BaHMIO AeBalCa C YHETOM COCTOSIHUS
Ballen KOXWN NN MeAULMHCKMX MPOTUBONOKA3aHUN.

— Ecnu BO Bpems npvMeHeHust Maccaxepa Bbl UCMbITbIBAETE
OMckoMbOpPT, HEMeANEHHO NPeKpPaTUTe UCMONb30BaHNE U MPO-
KOHCYNbTUPYWATECH CO CNELNanucToMm.

— He pekomeHpayeTcs ncnonb3oBaTbh EBANC COBMECTHO C KEM-
nM6Oo eLle Mo rMrMeHNnYeckUM NpuYmHam.

O6wme pekomeHaauumn

— PerynapHas uncTka ycTtponctea obecrneymBaeT pesysb-
TaTMBHYIO PaboTy U A/IMTENbHbIN CPOK UCMONb30BaHUS AeBalica.
— He ucnonbayiiTe Maccaxep BO BPEMS CHa UMW B COCTOAHNMN
L PEMOTbI.

-



YTunusauusa

He BbibpachiBaiiTe faHHOE YCTPOWNCTBO BMECTE C exe-
E LHEBHbIMU BbITOBbIMU OTX0AaMW. [Moxanyncra, ytunm-
mmm  3YNTe [aHHbI Maccaxep B COOTBETCTBUM C HOpMamu
NOKanbHOrO 3aKOHOJATENbCTBA WM COAWTE B LEHTP
nepepaboTKM OTXOAO0B.

FapaHTua

Ha MUKpoTOoKoBbI Maccaxep ¢ dbyHkumnen EMS MIO2 ot 6peH-
na WAU pacnpocTpaHsieTcs rapaHTus CpokoM Ha 1rof ¢ gathbl
npriobpeTeHns. B TeueHne rapaHTUIMHOro cpoka npu obHapy-
XEHUN TEXHUYECKMX AeDEKTOB U3AeNne NOANeXUT 3aMeHe Unn
PEMOHTY.

HacTosas rapaHTus He pacnpOCTPaHAETCS Ha HEUCNPaBHOCTH,
BbI3BaHHblE HENPAaBUNbHOWM 9KCNNyaTauMen U TPaHCNOPTMPOB-
KOW, Ha U3[eNnus Nocne CaMoCTOSATENbHOrO PEMOHTA.



MIO2

MMKPOTOKOBbLIM MACCAMEP C ®YHKLMEM EMS

Aptukyn: ST-F818

Matepuan: ABS nnactuk, PC nnacTuk, LMHKOBBIN CNaB
Pasmep: (BxLUxI) 136x54x22 mm

Bec: 150 r

Hanpsxexue: 3,7B

MouwHocTb: 5 BT

Mpounseoancteo: PRC

OpraHusaums, ynonHOMOYeHHas U3rotoBntenem

Ha NPUHATUE NPeTeH3nin oT noTpebutenen: UM Ymarues A. H.
125167, r. MockBa, yn. JleHuHrpagckun np-1 37, 14-14.
8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

BHumaHme! Bcnenctare NOCTOSHHOMO COBEPLLEHCTBOBaHMS
NpoAyKLMU MPOU3BOAUTENb COXPaHAeT 3a cobon NpaBo
BHECEHWSI U3MEHEHWU B KOHCTPYKLMIO, KOMMJIEKTaLMIo

1 TEXHWYECKUe XapaKTePUCTUKN.

HoBeiLwyio BEpCUIO AAHHOTO PYKOBOACTBA MOXHO
NoCMOTPEeTb Ha canTe wau.ru

HL C€ rovs @ 2 &
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Technische Daten

Parameter Wert
Modell ST-F818
o ABS-Kunststoff, PC-Kunststoff,
Materialien Zinklegierung
Massagegerat 136x54x22 mm
Abmessungen (HxBxT) Ladegtagtion 85x78x52 mm
: Massagegerat 80 g
Gewicht Ladestation 70 g
Stromquelle Lithium-lonen-Akku
Akkukapazitat 500 mAh
Betriebsspannung 37V
Leistung 5W
Ladezeit 2,5 stunden
Betriebsdauer .
(vollstandig geladen) 50 minuten
Smart-Timer 10 minuten
. EMS/ Warme/
Modi EMS + Warme + Vibration
EMS <0,50 mA
Verwendungszweck

Das MIO2 Mikrostrom-Gerat mit EMS-Funktion nutzt EMS-
Technologie, Warme und Vibration, um die Haut jugendlich,
gesund und frisch zu erhalten. Das Gerat hilft, Schwellungen
zu reduzieren, die Aufnahme von Hautpflegeprodukten zu
verbessern und die Gesichtskonturen zu verbessern.

Dank seiner speziell geschwungenen Form eignet es sich
ideal fir Gua-Sha-Massagen, wéahrend die spitzen Enden fir
Akupressurmassagen und Muskelentspannung verwendet
werden kénnen.




Geratedetails

1. Arbeitsflache

2. Anzeige flr Stromversorgung/ Modus/ Ladevorgang
3. Ein-/ Aus-/ Moduswabhltaste

4. Magnetischer Ladeanschluss

5. Ladestation

6. Ladekabel

Auffiillung
Gerét x1, Ladestation x1, Ladekabel x1, Aufbewahrungstasche x1,
Reinigungstuch x1, Bedienungsanleitung x1.



Bedienungsverfahren

1. Halten Sie die Ein-/ Aus-/ Modustaste gedrickt, um das
Gerat einzuschalten.

2. Der Massager hat 3 Betriebsmodi. Nach dem Einschalten
startet zuerst der EMS-Modus. Die Anzeige leuchtet blau.

3. Driicken Sie die Modustaste, um den Modus zu wechseln.
Der nachste Modus ist der Heizmodus. In diesem Modus
leuchtet die Anzeige rot.

4. Ein erneutes Driicken der Modustaste aktiviert den Modus
,EMS + Heizung + Vibration”. Die Anzeige leuchtet weiB3.

5. Um das Gerét auszuschalten, halten Sie die Ein-/ Aus-/
Modustaste gedrickt.

6. Das Gerat verfligt Uber einen Smart-Timer. Nach 10 Minuten
Betrieb schaltet es sich automatisch aus. Beachten Sie, dass
beim Wechseln des Modus der Timer nicht zurlickgesetzt
wird, sondern weiter bis zum Ende der Prozedur
herunterzahlt - unabhangig vom aktuellen Modus.

Anwendungsmethode

1. Schalten Sie das Gerat ein und wéhlen
Sie den gewlinschten Modus. / \
2. Tragen Sie ein leitfahiges Massagegel -

auf die Haut auf. Legen Sie die K ~
Massageflaiche des Gerats auf die | (%
Gesichtshaut. L

3. FlUhren Sie die Gesichtsmassage

entlang der natirlichen Massagelinien 7/

durch.

4. Bewegen Sie das Gerat von unten

nach oben - vom Kinn bis zum s

Haaransatz an der Stirn.
5. Wiederholen Sie den Vorgang entlang
17-



aller Massagelinien mindestens dreimal. Es wird nicht
empfohlen, das Gerat langer als 10 Minuten zu verwenden.
[Hinweis]: Wahrend der Massage im dritten Modus wird
geraten die Augen zu schlieBen und das Gesicht zu
entspannen. Platzieren Sie den Massager anschlieBend auf
Hautbereichen mit Falten oder solchen, die zur Faltenbildung
neigen, wie z. B. KrahenfiiBe und Nasolabialfalten - z. B. der
Bereich zwischen den Augenbrauen, rechte/linke Schlafe,
rechte/linke Nasolabialfalte.

6. Reinigen Sie die Massageflache mit einem Tuch.

Wirkung und Eigenschaften der einzelnen Modi:

1. EMS wirkt auf die Muskelfasern und fihrt zu deren
aktiver Kontraktion und Entspannung. Durch die intensive
Muskelstimulation werden Tonus und Elastizitdt erhoht,
was zur Straffung der Haut und Verbesserung der
Gesichtskonturen beitragt. Die verstarkte Durchblutung
wahrend der EMS-Therapie versorgt das Gewebe besser
mit Sauerstoff und Nahrstoffen. Der Gesamteffekt der
EMS-Anwendung ist die Starkung des Muskelgerusts, die
Verbesserung des Hauttonus und ein deutlich sichtbarer
Lifting-Effekt.

2.lm Warmemodus regt eine sanfte Erwarmung (bis zu 45 °C)
die Durchblutung an, beschleunigt den Hautstoffwechsel,
beruhigt die Haut und verbessert die Aufnahme aktiver
Wirkstoffe wie Vitamin C und Mineralien. Dieser Modus wird
in Kombination mit Hautpflegeprodukten empfohlen.

3. Die Kombination aus EMS + Warme + Vibration stimuliert
die Durchblutung, beruhigt die Haut, aktiviert Hautzellen,
reduziert Schwellungen, fordert die Kollagenproduktion
und steigert die Hautelastizitat. Zu den moglichen Effekten
dieses Modus gehoren die Glattung feiner Linien und Falten,
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das Lifting von Gesicht und Hals sowie die Definition eines
V-férmigen Gesichtsprofils.

Reinigung

Bitte reinigen Sie das Gerat nach jeder Anwendung,
da Rickstdnde von Kosmetikprodukten das Geréat
beschadigen kénnen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat vor der Reinigung
ausgeschaltet ist.

Verwenden Sie nur trockene Tiicher zur Reinigung des
Geraéts.

Verwenden Sie keine Metallschwdmme, scheuernden
Reinigungsmittel oder korrosive Flissigkeiten wie
Alkohol, Aceton oder dhnliche Substanzen zur Reinigung
des Massagers.

Reinigen Sie das Gerat grundlich und Uberprifen Sie
nach jeder Reinigung seine Funktionsfahigkeit.

Spllen Sie das Gerat nicht unter flieBendem Wasser ab
und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.

Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gerats vollstandig
trocken sind, bevor Sie es an das Ladegerat anschlieBen.




Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Gerat an einem trockenen, staubfreien
Ort auf.

« Halten Sie das Geréat von hohen Temperaturen fern.

- Halten Sie das Geréat von aggressiven oder korrosiven
Flussigkeiten fern.

- Bewahren Sie das Gerat auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf.

Aufladen

1. Aufladen Gber Computer mit USB-Kabel: Schalten Sie den

Computer ein, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-

Anschluss des Computers und schlieBen Sie das andere

Ende mit dem Type-C-Stecker an die Ladestation an.

2. Aufladen mit Adapter: Verbinden Sie das USB-Kabel

Uber einen Adapter mit einer Steckdose. SchlieBen Sie das

andere Ende mit dem Type-C-Stecker an die Ladestation an.

Adapter-Spezifikationen: 5V, 1A

3. Wahrend des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte.

Sobald der Akku vollstandig geladen ist, leuchtet die

Anzeige dauerhaft.

« Nach langerer Inaktivitdt kann es etwa 15 Minuten
dauern, bis sich das Gerat wieder aktiviert und der
Ladevorgang startet.
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VorsichtsmaBnahmen

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung
des Massagers sorgfaltig durch und bewahren Sie diese
Anleitung fir zukiinftige Nutzung auf.

Gefahren

— Tauchen Sie das Gerét niemals in Wasser.

— Laden Sie das Geréat nicht in feuchter Umgebung (z. B.
in der Nahe einer gefillten Badewanne, unter laufender
Dusche oder am Pool) auf.

— Werfen Sie das Gerét nicht ins Feuer.

Warnhinweise

— Verwenden Sie das Geréat nicht, wenn der Massager oder
einzelne Komponenten beschadigt sind.

— Laden Sie den Massager mindestens jede 2 Monate
vollstandig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu
verlangern.

— Dieses Gerét ist nicht fir Kinder unter 12 Jahren oder
Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung
bzw. Kenntnis Gber solche Massager geeignet, es sei denn,
sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.

— Stecken Sie keine Metallgegenstdande in den
Ladeanschluss des Geréts, um Kurzschllsse zu vermeiden.

Vorsicht

— Verwenden Sie das Gerat nur wie vorgesehen.

— Laden, verwenden und lagern Sie den Massager bei
Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C (35 °F bis 95 °F).
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— Verwenden Sie das Gerdt nicht, wenn Sie
Steroidmedikamente einnehmen.

— Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn sich Ihre Haut
innerhalb der letzten zwei Wochen von kosmetischen
Verfahren wie chemischen Peelings, Laserbehandlungen,
fraktionierter Laser-Verjlingung, Mesotherapie oder Dermal-
Fillern erholt.

— Wenden Sie sich an Ihren Dermatologen, wenn Sie Fragen
zur Verwendung des Gerats bei |lhrem Hautzustand oder
medizinischen Kontraindikationen haben.

— Bei Unwohlsein wahrend der Anwendung stellen Sie die
Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an |hren Facharzt.
— Aus hygienischen Griinden sollte das Gerat nicht mit
anderen geteilt werden.

Allgemeine Empfehlungen

— RegelmaBige Reinigung gewahrleistet eine effektive
Funktion und verlangert die Lebensdauer des Gerats.

— Verwenden Sie den Massager nicht wahrend des
Schlafens oder bei Benommenheit.

Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Gerat nicht im normalen
Hausmiill. Bitte entsorgen Sie den Massager geméaB

mmm den Ortlichen Vorschriften oder geben Sie ihn bei
einer daflr vorgesehenen Recyclingstelle ab.
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Garantie

Der MIO2 Mikrostrom-Massager mit EMS-Funktion der
Marke WAU ist ab Kaufdatum fir 1 Jahr durch die Garantie
abgedeckt.

Sollten wahrend der Garantiezeit technische Mangel
auftreten, ist das Produkt fiir Reparatur oder Austausch
berechtigt.

Diese Garantie gilt nicht fir Schaden, die durch
unsachgeméaBe Verwendung, unsachgemé&Ben Transport
oder unautorisierte Reparaturen verursacht wurden.
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MIO2

MIKROSTROM-MASSAGER MIT EMS-FUNKTION

Modell: ST-F818

Materialien: ABS-Kunststoff, PC-Kunststoff, Zinklegierung
Abmessungen (HxBxT): 136 x 54 x 22 mm

Gewicht: 150 g

Spannung: 3,7V

Leistung: 5 W

Hergestellt in: PRC

Autorisierter Herstellervertreter:

WAU Global Limited 63A College road, Northcote,
Auckland, 0627, New Zealand
info@wauglobal.com

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der standigen
Produktentwicklung behalt sich der Hersteller das Recht
vor, Anderungen in Design, Ausstattung und technischen
Spezifikationen vorzunehmen. Die aktuellste Version dieser
Bedienungsanleitung ist verfligbar unter: wauglobal.com
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Technical Specifications

Parameter Value
Model ST-F818

Materials ABS plastic, PC plastic,
zinc alloy

Dimensions (HxWxD)

Massager: 136x54x22 mm
Charging base: 85x78x52 mm

Weight

Massager: 80 g
Charging base: 70 g

Power Source

Lithium-ion battery

Battery Capacity 500 mAh
Operating Voltage 3,7V
Power 5W
Charging Time 2,5 hours
Operating Time 50 minutes
(full charge)
Smart Timer 10 minutes

Modes

EMS/ Heating/
EMS + Heating + Vibration

EMS

<0,50 mA

Purpose

The MIO2 microcurrent device with EMS function uses EMS
technology, heating, and vibration to maintain youthful,
healthy, and fresh-looking skin. The device helps reduce
puffiness, enhances the absorption of skincare products,
and improves facial contour. Its specially curved shape is
perfect for Gua Sha massage, while the pointed ends can be
used for acupressure massage and muscle relaxation.
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Device Components

1. Working surface

2. Power/ mode/ charging indicator
3. Power on/ off/ mode switch button
4. Magnetic charging port

5. Charging base

6. Charging cable

Package Contents

Device x1, charging base x1, charging cable x1, storage
pouch x1, cleaning cloth x1, user guide x1.

27-



Operating Procedure

1. Press and hold the power/ mode button to turn on the
device.

2. The massager has 3 operating modes. After turning it on,
the EMS mode starts first. The indicator lights up blue.

3. Press the power/ mode button to switch modes. The next
mode is heating. During this mode, the indicator glows red.
4. Pressing the mode button again will activate the “EMS +
heating + vibration” mode. The indicator lights up white.

5. To turn off the device, press and hold the power/ mode
button.

6. The device features a smart timer. After 10 minutes of
operation, it will automatically shut off. Note that when
switching modes, the smart timer does not reset but
continues counting down until the end of the session,
regardless of the current mode.

Usage Method

1. Turn on the device and select the desired mode.

2. Apply a conductive massage gel to the

skin. Place the massaging surface of the / \

device against the facial skin. -

3. Perform the facial massage, following

the massage lines.

4. Move the device upward from the chin

toward the hairline on the forehead.

5. Repeat the procedure along all massage

lines at least three times. It is not

recommended to use the device for

more than 10 minutes.

[Note]: During massage in the third mode,

it is recommended to close your eyes
-28-
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and relax your face. Then place the massager on areas with
wrinkles or areas prone to wrinkle formation, such as crow’s
feet and nasolabial folds — for example, the area between
the eyebrows; right/ left temples; right/ left nasolabial folds.
6. Clean the massage surface with a tissue.

Effects and Features of Each Mode:

1. EMS acts on muscle fibers, causing them to actively
contract and relax. Intensive muscle stimulation increases
their tone and elasticity, which helps lift the skin and
improve facial contours. Enhanced blood circulation during
EMS therapy helps tissues receive more oxygen and
nutrients. The overall effect of EMS use is strengthening the
muscular framework, improving skin tone, and achieving
a more pronounced lifting effect.

2. In Heating mode, gentle warmth (up to 45°C) stimulates
blood flow, accelerates skin metabolism, soothes the skin,
and enhances the absorption of active ingredients such as
Vitamin C and minerals. This mode is recommended for use
with skincare products.

3. The combination of all three technologies in the EMS +
Heating + Vibration mode stimulates circulation, calms the
skin, activates skin cells, reduces puffiness, boosts collagen
production, and increases skin elasticity. The effects of this
mode may include smoothing of fine lines and wrinkles, lifting
of facial and neck contours, and the creation of a more
defined V-shaped facial profile.
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Cleaning & Maintenance

Please clean the device after each use, as residue from
cosmetic products may damage it.

Ensure the device is turned off before cleaning.

Use only dry cloths to clean the device.

Do not use metal scrubbers, abrasive cleaning agents,
or corrosive liquids such as alcohol, acetone, or similar
substances to clean the massager.

Clean the device thoroughly and check its functionality
after each cleaning.

Do not rinse the device under running water or immerse
it in water.

Make sure all parts of the device are completely dry
before connecting it to the charger.

Storage

Store the device in a dry, dust-free environment.
Keep the device away from high temperatures.

Keep the device away from harsh or corrosive liquids.
Store the device out of reach of children.
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Charging

1. Charging via computer using USB cable: Turn on the

computer, connect the USB cable to the computer’s USB

port, and connect the other end with the Type-C connector

to the charging base.

2. Charging using an adapter: Connect the USB cable to

a power outlet via an adapter. Connect the other end with

the Type-C connector to the charging base.

Adapter specifications: 5V, 1A

3. During charging, the indicator light will blink. Once fully

charged, the indicator will stay lit continuously.

- After a prolonged period of inactivity, it may take
approximately 15 minutes for the device to reactivate
and start charging again.
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Precautions

Please read the user manual carefully before using the
massager and keep this instruction for future reference.

Dangerous

— Never immerse the device in water.

— Do not charge the device in a damp environment (e. g.,
near a filled bathtub, running shower, or pool).

— Do not throw the device into fire.

Warning

— Do not use the device if the massager or any of it's
components are damaged.

— Fully charge the massager at least once every 2 months
to prolong battery life.

— This device is not intended for use by children under
12 years old or individuals with limited physical, sensory,
or mental capabilities, or those without experience or
awareness of such massagers, unless supervised or
instructed personally.

— Do not insert metal objects into the device’s charging
port to avoid short circuits.

Caution

— Use the device only as intended.

— Charge, use, and store the massager at temperatures
between 5°C and 40°C (35°F to 95°F).

— Do notusethedeviceif you are taking steroid medications.
— Do not use the device if your skin is healing from cosmetic
procedures such as chemical peels, laser resurfacing,
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fractional laser rejuvenation, mesotherapy, or dermal fillers
within the last two weeks.

— Consult a dermatologist if you have any concerns
regarding the use of this device considering your skin
condition or medical contraindications.

— If you experience discomfort during use, stop immediately
and consult a specialist.

— For hygiene reasons, do not share the device with others.

General Recommendations

— Regular cleaning ensures effective operation and extends
the device’s lifespan.

— Do not use the massager while sleeping or drowsy.

Disposal

Do not dispose of this device with regular household
E waste. Please dispose of the massager in accordance
mmm Wwith local regulations or take it to a designated
recycling center.

Warranty

The MIO2 microcurrent massager with EMS function by the
WAU brand is covered by a 1-year warranty from the date of
purchase.

If any technical defects are discovered during the warranty
period, the product is eligible for repair or replacement.
This warranty does not cover damage caused by misuse,
improper transportation, or unauthorized repairs.
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MICROCURRENT MASSAGER WITH EMS FUNCTION

Model: ST-F818

Materials: ABS plastic, PC plastic, zinc alloy
Dimensions (HxWxD): 136x54x22 mm
Weight: 150 g

Voltage: 3,7V

Power: 5 W

Made in: PRC

Authorized manufacturer representative:

WAU Global Limited 63A College road, Northcote,
Auckland, 0627, New Zealand
info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product
improvement, the manufacturer reserves the right to
modify design and technical specifications. The latest
version of this manual is available at: wauglobal.com
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